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Flexibla endoskop är komplexa instrument som kräver noggrann rengöring och desinfektion mellan varje patient. Otillräcklig rengöring och desinfektion av endoskop kan äventyra patientsäkerheten med allvarliga konsekvenser som följd.
Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop för att förhindra vårdrelaterad smitta.
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Vårdhandboken – Endoskop, rengöring och desinfektion av flexibla värmekänsliga endoskop
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