Giller for: Privata dgonmottagningar; Ogonkliniken
Hallands sjukhus

\? Region Halland

Ogonoperation

Region Halland

Hallands sjukhus

Spadningsinstruktion for Vigamox 0,3 mg intrakameralt

Ta fram

» Spruta 3 ml

» Uppdragningskanyl

> Overféringskanyl MiniSpike 2 stycken

» Natriumklorid 9 mg/ml 10 ml plastampull for injektion 2 stycken
» Vigamox 5 mg/ml 6gondroppe, 16sning 5 ml

Sprita och bryt av halsen pa en ampull med Natriumklorid och satt i en
MiniSpike. Drag upp 2 ml Natriumklorid och kassera. Det finns nu 8 ml
Natriumklorid. Gor likadant med den andra ampullen

Skruva av korken pa droppflaskan med Vigamox. Dra upp 2 ml Vigamox och
spruta ner i en avampullerna med 8 ml Natriumklorid. Koncentrationen ar nu
Vigamox 1 mg/ml. Mark ampullen med styrka, klockslag och signatur.

GOr pa samma satt med den andra ampullen

Kassera droppflaskan med Vigamox och stdll en av de beredda l6sningarna i
kylskapet

Patienten ska fa 0,3 ml av injektionslésningen Vigamox 1 mg/ml vilket
motsvarar 0,3 mg

Spadningen ar hallbar 5 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskap

OBS! Om plastampullen lacker kasseras den och ersatts av en ny

Vardriktlinje: Lakemedel - Spadningsinstruktion for Vigamox 0,3 mg Sidalav2
intrakameralt.docx
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Faststalld av: Verksamhetschef, Faststallt: 2026-01-26

Huvudférfattare: von Hofsten Joanna HS OGON
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Uppdaterad fran foregaende version

260204: Rattat i ingress/bkn

260126: 0,3 ml Vigamoxlosnig ges istallet for 0,2 ml. Detta i enlighet med ST: Eriks
ogonsjukhus, dr Per Montan.

210310: Rutin lagd i mall for vardriktlinje/Bkn

Vardriktlinje: Lakemedel - Spadningsinstruktion for Vigamox 0,3 mg Sida2av 2
intrakameralt.docx

RH-17222

Faststalld av: Verksamhetschef, Faststallt: 2026-01-26

Huvudférfattare: von Hofsten Joanna HS OGON



