OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.
Senaste versionen hittar du via intranatet under "styrande dokument" eller vardgivarwebben.

? Regiﬁﬂ Halland Galler for: Kommuner; Region Halland

Sangar och Iosa sangbottnar, elektriskt reglerbara
(vadderade gavlar och grindar) 18 12 10

Hitta i dokumentet

Iso-kodsdefenition Mal med hjalpmedlet

Forskrivare Ovrigt

Leg. arbetsterapeut. Rad i forskrivningsprocessen

Leg. fysioterapeut/sjukgymnast. Uppdaterat fran foregaende version
Malgrupp

Kritierier

Iso-kodsdefenition

Sangar med mdjlighet att reglera en eller flera sektioner av séngbotten i hdjd eller vinkel.
Instaliningen, som regleras elektriskt, kan gdras av den som ligger i sdngen eller av en
vardare.

Galler aven for Hallands kommuner och privata vardgivare med vardavtal.

Forskrivare
Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Malgrupp
Person som pa grund av ofrivilliga rérelser riskerar att skada sig mot sangens gavlar
och/eller grindar.

Kritierier
Behovet kan inte tillgodoses med enklare hjalpmedel sa som gavel- och grindskydd till
forskriven standard vardsang och uppfyller féljande:

- Neurologisk paverkan som innebar ofrivilliga rérelser.

Mal med hjalpmedlet

Minska risken for skada pa grund av ofrivilliga rérelser i samband med anvandande av
vardsang

Ovrigt
| férsta hand ska foérskriven standard vardsang med grind- och gavelskydd samt
positioneringskuddar ha uteslutits.

Vardriktlinje: Sangar och I6sa sangbottnar, elektriskt reglerbara, vadderade Sida1av 2
gavlar/grindar 1ISO-kod 18 12 10

RH-18098

Faststalld av: Gemensam namnd for hemsjukvard och hjalpmedel, Faststallt:

2026-01-23

Huvudférfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC

Medforfattare:
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Rad i forskrivningsprocessen

Bedoémning

Vid osdkerhet om anvandandet av stallbar sang kan innebara risk fér person med hjart-
lungsjukdom bér samrad ske med behandlande lakare.

Tank pa att justerbart ryggstdd kan innebara 6kad risk for trycksar/skjuv.

Sang, i vuxenmodell, ska inte anvandas av brukare som ar kortare an 146 cm eller vager
mindre 40 kg, utan att en individuell dokumenterad utprovning och riskbedémning gors.

Madrass ingar i séangen, alternativ far inte anvandas.

For ytterligare information se Socialstyrelsens hemsida angaende begransningsatgarder.
Kontakta konsulent for radgivning, checklista ska fyllas i och bifogas konsulentarende.
Innan sang levereras ska utrymmet vara iordningstallt sa att sangen far plats. Eluttag ska

finnas tillgangligt.
Sangen ska placeras pa ett andamalsenligt satt for brukare och narstadende/personal.

Uppdaterat fran foregaende version

2026-01-23: Ny vardriktlinje

Vardriktlinje: Sangar och I6sa sangbottnar, elektriskt reglerbara, vadderade Sida2av 2
gavlar/grindar 1ISO-kod 18 12 10

RH-18098

Faststalld av: Gemensam namnd for hemsjukvard och hjalpmedel, Faststallt:

2026-01-23

Huvudférfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC

Medforfattare:
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