Galler for: Kommuner; Region Halland

\? Region Halland

12 24 09 Drivaggregat for manuella rullstolar

Hitta i dokumentet

ISO-kodsdefinition Mal med hjadlpmedlet
Forskrivare Uppdaterat fran foregdende version

Malgrupp
Kriterier

ISO-kodsdefinition

Hjalpmedel som monteras pa en manuell rullstol for att driva rullstolen med eller utan
manuell kraft. Har ingar t.ex tillaggsmotorsatser som anvands for drivning.

Galler aven for Hallands kommuner och privata vardgivare med vardavtal.

Forskrivare
Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Malgrupp
Person som har en funktionsnedsattning som medfér behov av motoriserad hjalp for att
framféra manuell rullstol.

Kriterier
Aktivitetsbegransning som innebar att personen inte kan framféra rullstolen sjalvstandigt och
darmed behdver hjalp av annan person.

Aktivitetsbegransning som innebar att person med nedsatt kraft och uthallighet har
svarigheter att sjalvstandigt framfora rullstolen via drivringarna.

Aktivitetsbegransning som innebar att person med nedsatt kraft och uthallighet har
svarigheter att sjalvstandigt framfora fastramstolen via drivringarna. Har avses
drivaggregat med motoriserad drivning latt transportvikt.

Behovet och utforandet ska vara regelbundet och frekvent.

Mal med hjalpmedlet
Mojliggora forflyttning med hjalp av annan person.

Majliggora sjalvstandig forflyttning.

Rad i forskrivningsprocessen

Vardriktlinje: Hmc: 12 24 09 Drivaggregat fér manuella rullstolar Sida1av?2
RH-5018

Faststalld av: Gemensam namnd for hemsjukvard och hjalpmedel, Faststallt:

2025-01-07

Huvudforfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
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Beddémning

Brukarmandvrerat drivaggregat ska inte forskrivas till person som har pagaende alkohol-
eller drogmissbruk. Inte heller om personen har kognitiv-, hdrsel- eller synnedsattning eller
mediciner som paverkar korférmagan negativt.

Kontakta alltid hjalpmedelskonsulent infér utprovning av brukarmandvrerat drivaggregat.
Bilaga Checklista utprovning av brukarstyrt drivaggregat for manuell rullstol ska bifogas.

Utprovning
Begransning vid hindertagning och lutning ska beaktas.

Ovrigt
Ett batteri ingar i hyran. Vid forskrivning av ytterligare batteri debiteras vardgivande
verksamhet.

Transport i fordon

Generellt rekommenderar ingen tillverkare att en manuell rullstol anvands som
passagerarsate i fordon. Det ar viktigt att folja anvisningen i manualen fran just den
leverantor som tillverkat det aktuella drivaggregatet och rullstolen.

Uppdaterat fran foregaende version

Inga andringar.

Vardriktlinje: Hmc: 12 24 09 Drivaggregat for manuella rullstolar Sida2av 2
RH-5018

Faststalld av: Gemensam namnd for hemsjukvard och hjalpmedel, Faststallt:

2025-01-07

Huvudforfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
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