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MATERIAL

Raven ProSpore for angautoklav. Bestar av en plastampull som innehaller en sporlapp preparerad
med Bacillus stearothermophilus, samt ett odlingsmedium i en glasampull. P& plastampullen finns
angivet Lot no och utgangsdatum. Forvaras i rumstemperatur.

SSI Sporprov for formalinautoklav. (Biological indicator for gas sterilization.) Bestar av sand pre-
parerad med Bacillus subtilis. Proven ar forpackade i sma plastade kuvert, 6 st i en foliepase. P&
foliepasen finns angivet Lot no och utgangsdatum. FOrvaras i rumstemperatur.

SSI Sporprover for formalinautoklav. (Biological indicator for moist heat sterilization.) Bestar av
bomullsgarn preparerat med Bacillus stearothermophilus. Proven ar forpackade i sma plastade
kuvert, 6 st i en foliepase. Pa foliepasen finns angivet Lot no och utgangsdatum. Férvaras i rums-
temperatur.

SSI Sporprov for hetluftsterilisator. (Biological indicator for dry heat sterilization.) Bestar av sand
preparerad med Bacillus subtilis. Proven &r férpackade i sma aluminiumkuvert, 6 st i en foliepase. P&
foliepasen finns angivet Lot no och utgangsdatum. Férvaras i rumstemperatur.

KONTROLLFREKVENS/UTFORANDE

Angautoklav

I varm autoklav, t ex efter Bowie Dick-test, testas varje autoklav och steriliseringsprogram med
biologisk indikator (sporprov-rutinkontroll) tillsammans med normalt gods, minst var tredje manad.
Vid varje kontroll dr det ldmpligt att anvdnda sex biologiska indikatorer som férpackas med godset
och férdelas i kammaren. Vid vdxt i en av indikatorerna, kontrollera processparametrarna (tid,
temperatur och tryck) och trycket pad inkommande dnga samt inspektera dérrpackningen. Godset
behover inte aterkallas. Upprepa darefter provningen.

Formalinautoklav

Kontrollera varje steriliseringsprogram med biologiska indikatorer (sporprov) minst var 14:e dag
samt efter storre ingrepp i sterilisatorn som kan ha paverkat dess funktion, samt dessutom efter
driftstorning. Sporproven ska ocksa anvandas vid utvardering av nya eller férandrade produkter
och férpackningar. Vid varje kontroll & det [dmpligt att anvidnda tre biologiska indikatorer av varje
typ, som forpackas med godset och sprids i hela kammarens volym. Punkter som bor tickas i
kammaren dr sadana som erbjuder svara steriliseringsbetingelser som i mitten p& kammaren och
vid kalla ytor (oftast dorrarna). Vid véxt av en av indikatorerna kontrolleras processparametrarna
och formalinatgangen samt dérrpackningen. Upprepa darefter provningen.

Hetluftsterilisator

Kontrollera sterilisatorns funktion minst var tredje manad med biologiska indikatorer. Dessa kon-
troller ska dessutom goras efter ingrepp i sterilisatorn som paverkar dess funktion samt vid foérand-
ring av processparametrar eller férpackningsmaterial eller lastens sammansittning. Vid varje kon-
troll &r det lampligt att anvanda minst tre indikatorer placerade i gods och kassetter eller i férekom-
mande fall pa 6ppna brickor. Vid kontroll av sterilisatorer med stor kammarvolym kan antalet indi-
katorer behova okas. Indikatorerna ska placeras pa olika stallen i kammaren och déarvid ticka sida-
na positioner som erfarenhetsmdssigt har visat sig vara de mest svaratkomliga for steriliseringspro-
cessen (t ex mitt i kammaren) eller dar problem ldttast kan uppsté (t ex nara dérr). Vid vixt av en av
indikatorerna kontrolleras processparametrarna. Godset behover ej aterkallas. Upprepa direfter
provningen.

For samtliga autoklaver/sterilisatorer giller: Om flera indikatorer visar véaxt eller vixt upptriader vid
omprovning far autoklaven/sterilisatorn ej anvandas for sterilisering. Frislippt gods frdn och med
den process, dér positiva sporprover upptradde, ska sparas och aterkallas. Orsaken ska utredas och
ny revalidering goras innan sterilisatorn far tas i bruk.

Sporprovens placering framgar av remissens framsida.

- Plastampullerna/sma-kuverten far inte éppnas

- Mark sporpaketen genom att ange placering enligt [6pande nummer (sprit- eller tuschpenna ar
tillatet)

- Fyll i Lot no pa remissens framsida

- Sand remiss och prov till Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet. Plastampuller/sma-kuvert som
transporteras externt férpackas enligt “Regler for transport av diagnostiska prover”.
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