Skriv ut |
\? Region Halland Protokoll HemoTrol Duo

HemoCue Hb 801

Avd: Manad: Ar:

Kyvett[LoT]: Kontroll[LoT]: Fotometer serienr:

UTFORS NAR MAN PABORJAR NY KONTROLLFLASKA

P& bipacksedeln uppgivet intervall: - g/L || Eget varde (MV av 2-3 méatningar): g/L (Anges i tabell nedan)

Kontroll

Uppmaitt . . .
varde Eget varde: giL Anmaérkning Sign

-6 -5 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6
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Kontroll analyseras minst en gang per vecka.
Ooppnad kontrollflaska ar hallbar till utgdngsdatum vid férvaring i kylskap.
Oppnad kontrollflaska ar hallbar 31 dagar vid forvaring i kylskap eller i rumstemperatur.

Laboratoriets kommentar:
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